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H-Chest Positioning Flex-Control/Non-Stretch

| EN |
Application:

Positioning product to improve sitting posture. Please closely read and follow
the instructions. Always use the chest positioning in combination with a hip
belt! First unfasten the hip belt and only then unfasten the chest positioning
vest!

Warning:

This product is not a safety belt!

The product should be used only by authorised personnel and on their
recommendation. The product’s assembly and adjustments should be per-
formed by authorised personnel.
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Maintenance:

Hand wash at a maximum of 30° Celsius. Do not tumble dry! Daily check
the webbing straps’ attachment and tension. Regularly check if the webbing
straps, belts, and padded parts are worn out.
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Contents:

1. Tube Clamps

2. Webbing holders
3. Cam buckles

4. Ladder lock buckles
5. Positioning Belt

6. Set of instructions




H-Chest Positioning Flex-Control/Non-Stretch

Assembly instructions:

1. Ensure you have the right product in the right
size.

Consideration: do not use the belt if the client suf-
fers from vascular disease or disrupted sensitivity.
Seek advice from a doctor.

2. Carefully read the instructions included in the
packaging.

3. Ensure the product is complete.

4. Adjust cam buckles’ position.

Attention: not all chairs have attachment points.
Use the tube clamps if necessary. This product
should be assembled by authorised personnel.
Consideration: the tube clamp is suitable for 19 to
15 mm round tubes. Attach the clamp tube, whilst
simultaneously attaching the cam buckle.

5. Adjust the distance between the upper webbing
straps. The paddings should rest against the shoul-
ders but should not touch the neck.

6. Adjust the bottom webbing straps.

7. Avoid uncomfortable and alleviate pressure at
regular intervals.

8. Tuck away the webbing straps’ end into the
strap holders.

9. Ensure the webbing straps are not in contact
with any of the wheelchair's moving/turning parts.
Attention: daily check the attachment and tension

of the webbing straps. Regularly check if the web- /T

bing straps, belts, and padded parts are worn out.
10. H-Chest Positioning can be opened and

closed with the side release buckles. The middle :ﬂ:l:l
fastener allows for adjusting the distance between
the two padded parts. They can be opened/closed

with a side release buckle. \ ﬁ )




H-borstpositionering Flex-Control/niet-rekbaar

| NL |
Toepassing:

Positioneringsproduct om de zithouding te verbeteren. Lees en volg de
instructies zorgvuldig. Gebruik de borstpositionering altijd in combinatie
met een heupgordel! Maak eerst de heupgordel los en maak dan pas het
borstpositioneringsvest los!

Waarschuwing:

Dit product is geen veiligheidsgordel!

Het product mag alleen worden gebruikt door bevoegd personeel en op
hun aanbeveling. De montage en verstellingen moeten worden uitgevoerd
door bevoegd personeel.
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Onderhoud:

Handwas op maximaal 30° Celsius. Niet in de droogtrommel drogen!
Controleer dagelijks de bevestiging en spanning van de riemen. Controleer
regelmatig van de riemen, gordel en kussens zijn versleten.

( X K X @)

Inhoud:

1. Buisklemmen
2.Bandlengtehouders
3. Nokspanbanden

4. Ladderslotbanden
5. Positioneringsgordel
6. Instructieset




H-borstpositionering Flex-Control/niet-rekbaar

Montage-instructies:

1. Garandeer dat u het juiste product in de juiste
maat heeft.

Overweging: Gebruik de gordel niet als de cliént
lijdt aan vaatziekten of een verstoorde gevoelig-
heid. Vraag een arts om advies.

2. Lees de instructies inbegrepen in de verpakking
zorgvuldig door.

3. Controleer dat het product compleet is.

4. Stel de positie van de nokspanband af.

Let op: Niet alle stoelen hebben bevestigings-
punten. Gebruik indien nodig de buisklemmen.
Dit product mag alleen worden gemonteerd door
bevoegd personeel.

Overweging: De buisklem is geschikt voor ronde
buizen van 19 tot 15 mm. Maak de buisklem vast,
terwijl u op hetzelfde moment de nokspanband
aanbrengt.

5. Pas de afstand tussen de bovenste riemen aan.
De kussens moeten tegen de schouders rusten
maar mogen de nek niet raken.

6. Pas de onderste riemen aan.

7.Voorkom een oncomfortabel gevoel en verlicht
de druk met regelmatige tussenpozen.

8. Steek het uiteinde van de riemen in de riemhou-
ders.

9. Controleer dat de riemen niet in contact komen
met de bewegende/draaiende onderdelen van de
rolstoel.

Let op: Controleer dagelijks de bevestiging en
spanning van de riemen. Controleer regelmatig van
de riemen, gordel en kussens zijn versleten.

10. H-borstpositionering kan worden geopend en
vastgemaakt met de gespen aan de zijkant. Het
middelste bevestigingsmiddel dient voor het aan-
passen van de afstand tussen de twee kussens. Ze
kunnen worden geopend/gesloten met een gesp
aan de zijkant.
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H-Brustkorbpositionierung Flex-Control/Non-Stretch

| DE |
Anwendung:

Positionierungsprodukt zur Verbesserung der Sitzhaltung. Bitte lese und be-
folge die Anweisungen genau. Verwende die Brustpositionierung immer in
Kombination mit einem Huftgurt! Lose zuerst den Huftgurt und erst dann die
Brustpositionsweste!

Warnung:

Dieses Produkt ist kein Sicherheitsgurt!

Das Produkt darf nur von autorisiertem Personal und auf dessen Empfehlung
hin verwendet werden. Die Montage und Einstellung des Produkts sollte von
autorisiertem Personal durchgefihrt werden.
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Pflege:

Handwésche bei maximal 30° Celsius. Nicht im Trockner trocknen! Uberpriife
taglich die Befestigung und Spannung der Gurtbénder. Prife regelméBig, ob
die Gurtbander, Gurte und gepolsterten Teile abgenutzt sind.

( XK X w )

Inhalte:

1. Rohrschellen

2. Gurtbandhalter

3. Nockenschnallen (Cam-Schnallen)
4. Leiterschloss-Schnallen

5. Positionierungsgurt

6. Satz von Anweisungen




H-Brustkorbpositionierung Flex-Control/Non-Stretch

Montageanleitung:

1. Achte darauf, dass du das richtige Produkt in der
richtigen GroBe hast.

Uberlegung: Verwende den Gurt nicht, wenn der
Kunde an einer GeféBerkrankung oder einer ge-
storten Sensibilitat leidet. Lass dich von einem Arzt
beraten.

2. Lies die Anweisungen auf der Verpackung sorg-
faltig durch.

3. Stelle sicher, dass das Produkt vollstandig ist.

4. Stelle die Position der Nockenschnallen (Cam-
Schnallen) ein.

Achtung: Nicht alle (Roll)Stiihle haben Befesti-
gungspunkte. Verwende die Rohrschellen, wenn
notig. Dieses Produkt sollte von autorisiertem
Personal zusammengesetzt werden.

Uberlegung: Die Rohrschelle ist fir 19 bis 15 mm
Rundrohre geeignet. Bringe die Rohrschelle an und
befestige gleichzeitig die Nockenschnalle.

5. Stelle den Abstand zwischen den oberen Gurt-
bandern ein. Die Polster sollten an den Schultern
anliegen, aber nicht den Nacken berthren.

6. Passe die unteren Gurtbander an.

7.Vermeide unbequemen Druck und lindere ihn in
regelméBigen Abstanden.

8. Stecke die Enden der Gurtbander in die Gurt-
halter.

9. Achte darauf, dass die Gurtbander nicht mit den
beweglichen Teilen des Rollstuhls in Beriihrung
kommen.

Achtung: Uberpriife taglich die Befestigung und
Spannung der Gurtbénder. Prife regelmaBig, ob
die Gurtbander, Gurte und gepolsterten Teile ab-
genutzt sind.

10. Die H-Brustpositionierung kann mit den seit-
lichen Schnallen ge&ffnet und geschlossen werden.
Der mittlere Verschluss ermdglicht es, den Abstand
zwischen den beiden gepolsterten Teilen einzu-
stellen. Sie kénnen mit einer seitlichen Schnalle
gedffnet/geschlossen werden.
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Positionnement de poitrine en H Contréle de flexion/
Non extensible

Application:

Produit de positionnement pour améliorer la posture assise. Veuillez lire
attentivement et suivre les instructions. Utilisez toujours le positionnement de
poitrine en combinaison avec une ceinture de hanche! Détachez d'abord la
ceinture de hanche et seulement ensuite détachez le gilet de positionnement
de poitrine!

Attention:

Ce produit n'est pas une ceinture de sécurité!

Le produit ne doit étre utilisé que par des personnes autorisées et sur leur re-
commandation. Le montage et les réglages du produit doivent étre effectués
par du personnel autorisé.
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Entretien:

Lavage a la main a une température maximale de 30° Celsius. Ne pas mettre
au séche-linge! Vérifiez quotidiennement la fixation et la tension des sangles.
Vérifiez régulierement que les sangles, les ceintures et les parties rembour-
rées ne sont pas usées.

( XK X o)

Sommaire:

1. Pinces a tubes

2. Supports de sangles

3. Boucles auto-serrantes

4. Boucle & passant double

5. Ceinture de positionnement
6. Ensemble d'instructions




Positionnement de poitrine en H Contréle de flexion/

Non extensible

Instructions de montage:

1. Assurez-vous d‘avoir le bon produit dans la
bonne taille.

Remarque: n'utilisez pas la ceinture si le client
souffre d'une maladie vasculaire ou d'une sensibili-
té altérée. Demandez conseil & un médecin.

2. Lisez attentivement les instructions incluses dans
'emballage.

3. Assurez-vous que le produit est complet.

4. Ajustez la position des boucles auto-serrantes
Attention: toutes les chaises ne disposent pas

de points d'attache. Utilisez les pinces a tubes si
nécessaire. Ce produit doit étre assemblé par du
personnel autorisé.

Remarque: la pince a tubes convient aux tubes
ronds de 19 a 15 mm. Fixez le tube de serrage, tout
en attachant simultanément la boucle auto-ser-
rante.

5.Réglez la distance entre les sangles supérieures.
Les rembourrages doivent reposer sur les épaules
mais ne doivent pas toucher le cou.

6. Ajustez les sangle inférieures.

7. Evitez les situations inconfortables et soulagez la
pression a intervalles réguliers.

8. Rentrez I'extrémité des sangles dans les porte-
sangles.

9. Assurez-vous que les sangles ne sont pas en
contact avec les parties mobiles ou pivotantes du
fauteuil roulant.

Attention: vérifiez quotidiennement |a fixation et la
tension des sangles. Vérifiez régulierement que les
sangles, les ceintures et les parties rembourrées ne
sont pas usées.

10. Le positionnement de poitrine en H peut étre
ouvert et fermé a l'aide des boucles a ouverture
latérale. L'attache centrale permet de régler la
distance entre les deux parties rembourrées. Elles
peuvent étre ouvertes/fermées avec une boucle a
ouverture latérale.

FR
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Posicionamiento en el pecho en forma de H con

control flexible/no extensible

Aplicacién:

Producto de posicionamiento para mejorar la postura sentado. Lea atenta-
mente y siga las instrucciones. Utilice el posicionamiento pectoral siempre
en combinacién con un cinturén de cadera. Suelte primero el cinturén de
cadera y después el chaleco de posicionamiento pectoral.

Aviso:

iEste producto no es un cinturén de seguridad!

Este producto debe utilizarse Unicamente por personal autorizado y con su
recomendacion. El montaje del producto y su ajuste debera ser realizado por
personal autorizado.
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Mantenimiento:

Lave a mano a una temperatura maxima de 30 grados Celsius. No seque en
secadora! Verifique diariamente la sujecién y tensién de las tiras de fijacion.
Verifique regularmente que las tiras de fijacion, los cinturones y las almohadi-
llas no sufren desgaste.

( X K X @)

Contenido:

1. Abrazaderas de tubo

2. Soportes de la cincha

3. Hebillas de leva

4. Hebillas de bloqueo de escalera
5. Cinturén de posicionamiento

6. Manual de instrucciones




Posicionamiento en el pecho en forma de H con

control flexible/no extensible

Instrucciones de montaje:

1. Verificar que se dispone del producto adecuado
en la talla correcta.

Tenga en cuenta: no usar el cinturdn si el cliente
sufre de enfermedad vascular o falta de sensibili-
dad. Consulte con un médico.

2. Lea con atencidn las instrucciones incluidas en
el paquete.

3. Verifique que el producto estd completo.

4. Ajuste la posicion de las hebillas de leva.
Atencién: no todos los asientos tienen puntos de
fijacion. En caso de necesidad, utilice las abrazade-
ras de tubo. Este producto debe montarlo personal
autorizado

Tenga en cuenta: la abrazadera de tubo es ade-
cuada para tubos redondos de 19 o de 15 mm.
Fije la abrazadera de tubo mientras se engancha
simultdneamente la hebilla de leva.

5. Ajuste la distancia entre las tiras de fijacion
superiores. Las almohadillas deben apoyarse en los
hombres, pero no deben tocar el cuello.

6. Ajuste la cinta de sujecion inferior.

7. El producto debe resultar comodo y se debe
aflojar la presion regularmente.

8. Oculte los extremos de las tiras de fijacién den-
tro de los soportes de las tiras.

9. Asegurese de que las tiras de fijacion no estan
en contacto con ninguna pieza mévil o giratoria de
la silla de ruedas.

Atencién: verifique diariamente la sujecion y
tension de las tiras de fijacion. Verifique regular-
mente que las tiras de fijacion, los cinturones y las
almohadillas no sufren desgaste.

10. El posicionamiento en forma de H se puede
abriry cerrar con las hebillas liberadoras laterales.
El cierre central permite ajustar la distancia entre
las dos piezas acolchadas. Se puede abriry cerrar
con la hebilla liberadora lateral.

ES




Posizionamento per il torace H Flex-Control/Non-Stretch

Utilizzo:

Prodotto di posizionamento per migliorare la postura da seduti.

Leggi attentamente, e segui le istruzioni. Utilizza sempre il posizionamento
per il torace insieme a una cinghia per fianchi! Slaccia prima la cinghia per
fianchi, e solo dopo il giubbotto per il posizionamento toracico!

Avvertenza:

Questo prodotto non & una cintura di sicurezza!

Il prodotto deve essere utilizzato solo da personale debitamente autorizzato
e su loro precisa indicazione. Il montaggio e la regolazione del prodotto
devono essere eseguiti da personale autorizzato.

4 N
G )
Manutenzione:

Lava a mano a una temperatura massima di 30° Celsius.

Non asciugare con una asciugatrice! Controlla quotidianamente l'attacco e la
tensione delle cinghie di fissaggio. Controlla regolarmente se le cinghie, le
cinture e le parti imbottite risultano usurate.

( X K X @)

Contenuto:

1. Fascette stringicavo

2. Supporti per cinghie

3. Fibbie a camme

4. Fibbie con chiusura a scaletta
5. Cinghia di posizionamento
6. Set di istruzioni




Posizionamento per il torace H Flex-Control/Non-Stretch

Istruzioni per I'assemblaggio:

1. Assicurati di avere il prodotto giusto della misura
corretta.

Considerazione: Non utilizzare la cintura se il
cliente soffre di malattie vascolari o di disturbi della
sensibilita. Chiedi consiglio a un medico.

2. Leggi attentamente le istruzioni incluse nella
presente confezione.

3. Assicurati che il prodotto sia integro e completo.
4.Regola la posizione delle fibbie a camme.
Attenzione: Non tutte le sedie sono dotate di punti
di aggancio. Se necessario, utilizzare le fascette
stringicavo. Il prodotto deve essere assemblato da
personale autorizzato.

Considerazione: la fascetta stringicavo & adatta a
cavi tondi da 19 a 15 mm. Fissa la fascetta stringi-
cavo agganciando contemporaneamente la fibbia
acamme.

5.Regola la distanza tra le cinghie di fissaggio
superiori. Le imbottiture devono essere appoggiate
alle spalle, ma non devono toccare il collo.
6.Regola le cinghie di fissaggio inferiori.

7. Evita di creare disagio al paziente, e allevia la
pressione a intervalli regolari.

8. Infila le estremita delle cinghie di fissaggio negli
appositi supporti.

9. Verifica che le cinghie non siano a contatto con le
parti mobili e rotanti della sedia a rotelle.
Attenzione: Controlla quotidianamente |'attacco

e la tensione delle cinghie di fissaggio. Controlla
regolarmente se le cinghie, le cinture e le parti
imbottite risultano usurate.

10. Il posizionamento per il torace a H pud essere
aperto e chiuso con le fibbie di sgancio laterali. La
chiusura centrale consente di regolare la distanza
tra le due parti imbottite. Esse possono essere
aperte/chiuse tramite la fibbia di sgancio laterale.




H-brystpositionering Flex-Control/lkke-streekbar

| DA |
Anvendelse:

Positioneringsprodukt til forbedring af siddepositionen. Laes og folg vejled-
ningen ngje. Brug altid brystpositioneringen i kombination med en hoftesele!
Lasn forst hoftebaeltet og forst derefter brystpositioneringsvesten!

Advarsel:

Dette produkt er ikke et sikkerhedsbaelte!

Produktet m& kun anvendes af autoriseret personale og efter deres an-
befaling. Produktets montering og justeringer ber udferes af autoriseret
personale.

s
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Vedligeholdelse:

Handvaskes ved hgjst 30° C. Ma ikke terres i tarretumbler! Kontroller dagligt,
om spaenderemmene er fastgjort og spaendt. Kontroller regelmaessigt, om
spaenderemmene, baelterne og de polstrede dele er slidte.

( X OK X ow )

Indhold:

1. Rerklemmer

2. Spaendeholdere

3. Kamspaender

4. Spaender med stigelas
5. Positioneringsbaelte

6. Seet af instruktioner




H-brystpositionering Flex-Control/lkke-streekbar

Monteringsvejledning:

1. Serg for, at du har det rigtige produkt i den
rigtige starrelse.

Bemaerk: Baeltet ma ikke anvendes, hvis klienten
lider af hjerte-kar-sygdom eller nedsat falsomhed.
Sperg din leege om rad.

2. Lees vejledningen i emballagen omhyggeligt.

3. Serg for, at produktet er komplet.

4. Juster positionen af kamspaenderne.

OBS: Ikke alle stole har fastgerelsespunkter. Brug
eventuelt rerklemmerne. Dette produkt skal monte-
res af autoriseret personale.

Husk: Rerklemmen er egnet til 19 til 15 mm runde
ror. Fastger klemrgret, samtidig med at du fastger
kamspaendet.

5. Juster afstanden mellem de gverste spaenderem-
me. Polstrene skal hvile mod skuldrene, men ma
ikke berare nakken.

6. Juster de nederste spaenderemme.

7.Undgé ubehag, og lindre trykket med jeevne
mellemrum.

8. Stik enden af spaeenderemmene ind i remhol-
derne.

9. Serg for, at speenderemmene ikke er i kontakt
med kerestolens bevaegelige/drejelige dele.

OBS: Kontroller dagligt fastgerelsen og spaendin-
gen af speenderemmene. Kontroller regelmaessigt,
om spaenderemmene, balterne og de polstrede
dele er slidte.

10. H-brystpositionering kan abnes og lukkes med
sidelasespaenderne. Den midterste lukning gor det
muligt at justere afstanden mellem de to polstrede
dele. De kan abnes/lukkes med et spaende med
sidelas.




H-Chest Positioning Flex-Control/Non-Stretch

| NO |
Bruk:

Ment for posisjonering for & forbedre sittestilling. Vennligst les og felg in-
struksjonene naye. Bruk alltid bryst-posisjonering i kombinasjon med et hof-
tebelte! Lasne farst hoftebeltet, og lasne deretter brystposisjonerings-vesten!

Advarsel:

Dette produktet er ikke et sikkerhetsbelte!

Produktet skal kun brukes av autoriserte personer og etter deres anbefaling.
Produktets montering og justeringer ber utfgres av autoriserte personer.
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Vedlikehold:

Skal vaskes for hand i maks. 30°C. Ma ikke torkes i torketrommel.
Kontroller produktet for slitasje pa band, belter og polstrede deler ukentlig.
Kontroller at bandene er riktig festet og strammet daglig.

( X K X @)

Innhold:

1. Rerklemmer
2.Bandholdere

3. Klemspenner

4. Beltespenner

5. Brystvest

6. Brukerveiledning




H-Chest Positioning Flex-Control/Non-Stretch

Monteringsanvisninger:

1. Pass pa at du har riktig produkt i riktig sterrelse.
Merk: Ikke bruk beltet om personen lider av vas-
kuleer sykdom eller hgy grad av falsomhet. Sgk rad
fra en lege.

2. Les ngye igjennom instruksjonene i pakken.

3. Kontroller at produktet er komplett.

4. Juster klemspennenes posisjon.

Merk: Ikke alle stoler har festepunkter. Bruk
rerklemmene om ngdvendig. Dette produktet skal
monteres av en autorisert person.

Vurdering: Rgrklemmen er egnet for 19 til 15 mm
runde ror. Fest klemmen til raret samtidig

som du fester klemspennen.

5. Juster avstanden mellom de gvre stroppene.
Polstringene skal hvile mot skuldrene, men skal ikke
bergre nakken.

6. Juster de nederste stroppene.

7.Unnga ubehag og demp trykket med jevne
mellomrom.

8. Stikk stroppenes ender inn i stroppholderne.

9. Serg for at stroppene ikke er i kontakt med noen
av rullestolens bevegelige/roterende deler.

Obs! Kontroller festet og strammingen av strop-
pene daglig. Kontroller regelmessig om stropper,
belter og polstrede deler er slitte.

10. Sideutlgserspennene gjor at brystposisjonerin-
gen kan &pnes og lukkes mens den er i bruk.




H-polohovanie hrudnika Flex-Control/Non-Stretch

| SK |
Pouzitie:

Polohovaci produkt na zlepsenie drzania tela pri sedeni. Pozorne si preéitajte
a dodrziavajte pokyny. Vzdy pouzivajte vestu na polohovanie hrudnika v
kombinacii s bedrovym pasom! Najprv odopinajte bedrovy pés a az potom
odopinajte hrudnd polohovaciu vestu!

Varovanie:

Tento produkt nie je bezpeénostny pas!

Produkt smie pouzivat iba autorizovany personél a na jeho odporacanie.
Montaz a nastavenie produktu by mal vykonavat autorizovany personal.

' ™\
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Udrzba:

Ruéné pranie maximélne na 30° Celzia. Nesuste v susi¢ke! Denne kontrolujte
upevnenie a napnutie popruhov. Pravidelne kontrolujte, ¢i popruhy, pasy a
polstrované ¢asti nie st opotrebované.

( XK X @)

Obsah:

1. Trubkové svorky
2. Drziaky popruhov
3. Vackové spony

4. Rebrikové zamky
5. Polohovaci pas

6. Sada pokynov

20



H-polohovanie hrudnika Flex-Control/Non-Stretch

Montazne pokyny:

1. Uistite sa, Ze méte spravny produkt v spravnej
velkosti.

Upozornenie: Pas nepouzivajte, ak klient trpi
cievnym ochorenim alebo narusenou citlivostou.
Poziadajte o radu lekéra.

2. Pozorne si preditajte pokyny, ktoré su suéastou
balenia.

3. Uistite sa, ze produkt je kompletny.

4. Nastavte polohu praciek vaciek.

Na vedomie: Nie vetky stolicky maju upeviovacie
body. V pripade potreby pouzite rarkové svorky.
Tento produkt by mal montovat autorizovany
personal.

Upozornenie: Rurkové svorka je vhodna pre
okruhle rdrky s priemerom 19 az 15 mm. Pripevnite
rarkovi svorku a stcasne pripevnite vackovu
sponu.

5. Nastavte vzdialenost medzi hornymi popruhmi.
Polstrovanie by sa malo opierat o rameng, ale
nemalo by sa dotykat krku.

6. Nastavte spodné popruhy.

7.Vyhnite sa neprijemnym pocitom a v pravidel-
nych intervaloch zmierniujte tlak.

8. Zastréte koniec popruhov do drziakov popruhov.

9. Uistite sa, ze popruhy nie su v kontakte so
ziadnou z pohyblivych/otoénych casti invalidného
vozika.

Na vedomie: Denne kontrolujte upevnenie a nap-
nutie popruhov. Pravidelne kontrolujte, ¢ popruhy,
pasy a polstrované Casti nie su opotrebované.

10. Polohovanie hrudnika H sa dé otvorit a zatvorit
pomocou boénych uvolfiovacich praciek. Stredové
zapinanie umoziuje nastavenie vzdialenosti medzi
dvoma polstrovanymi ¢astami. Daju sa otvarat/za-
tvarat pomocou boénych uvolfiovacich praciek.

SK
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H-rintakiinnitys Flex-Control/joustamaton

i
Kayttotarkoitus:

Kiinnitystuote istuma-asennon parantamiseksi. Lue ohjeet huolellisesti ja nou-
data niitd. Kayta rintakiinnitysté aina yhdessa lantiovyon kanssa! Avaa ensin
lantiovy® ja vasta sitten rintakiinnikeliivi!

Varoitus:

Tama tuote ei ole turvavyd!

Tuotetta saa kayttaa vain valtuutettu henkil6 ja valtuutetun henkilén suosituk-
sella. Vain valtuutettu henkil6sto saa koota tuotteen tai saataa sita.

4 N
G )
Hoito:

Kasipesu korkeintaan 30° C lampétilassa. Ala kayta kuivausrumpua! Tarkista
reunavahvikehihnojen kiinnitys ja kireys péivittain. Tarkista reunavahvikehih-
nat, vyt ja pehmustetut osat séanndllisesti kulumien varalta.

( X K X @)

Sisalto:

1. Putkipidikkeet

2. Reunavahvikkeiden pidikkeet
3. Léppasoljet

4. Tikassoljet

5. Kiinnitysvyo

6. Ohjeet
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H-rintakiinnitys Flex-Control/joustamaton

Kokoamisohjeet:

1. Varmista, etta tuote on oikea ja oikeaa kokoa.
Huomaa: ala kayta vyota, jos asiakas kérsii verisuo-
nisairaudesta tai herkkyyshairioista. Kysy neuvoa
|aakarilta.

2. Lue huolellisesti pakkauksen mukana tulevat
ohjeet.

3. Varmista, etta tuote sisaltaa kaiken tarvittavan.
4.S55da lappésolkien sijainti.

Huomaa: kaikissa tuoleissa ei ole kiinnityskohtia.
Kayta tarvittaessa putkikiinnikkeita. Valtuutetun
henkilon pitaa suorittaa tuotteen kokoaminen.
Huomaa: putkikiinnike soveltuu 15-19 mm pyéreille
putkille. Kiinnita putkikiinnike samalla, kun kiinnitat
l&dppasoljen.

5.S5&&da ylempien reunavahvikehihnojen etéisyytta.
Pehmusteiden pitéisi levata olkapéita vasten, mutta
ei koskettaa niskaa.

6. Saadé alemmat reunavahvikehihnat.

7.Valtéd epdmukavaa oloa ja lievitd painetta sdan-
nollisin véliajoin.

8. Laita reunavahvikehihnojen paat piiloon hihna-
pidikkeisiin.

9. Varmista, ettad reunavahvikehihnat eivat ole
kosketuksissa pyoratuolin liikkuvien/kaantyvien
osien kanssa.

Huomaa: tarkista reunavahvikehihnojen kiinnitys ja
kireys paivittain. Tarkista reunavahvikehihnat, vyét ja
pehmustetut osat saanndllisesti kulumien varalta.
10. H-rintakiinnitys voidaan avata ja sulkea sivusol-
kien avulla. Keskikiinnike mahdollistaa kahden
pehmustetun osan valisen etdisyyden saatamisen.
Ne voidaan avata/sulkea sivusoljen avulla.

Fl
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H-Bréstpositionering Flex-Kontroll/Icke-Stretch

| sV |
Anviéndning:

Positioneringsprodukt for att forbattra sittande hallning. Vanligen las och folj
instruktionerna noggrant. Anvand alltid bréstpositionering i kombination
med ett hoftbalte! Lossa forst hoftbaltet och sedan brostpositioneringsvas-
ten!

Varning:

Denna produkt ar inte ett sékerhetsbalte!

Produkten bér endast anvéndas av auktoriserad personal och pa deras
rekommendation. Produktens hopséattning och justering bor utféras av aukto-
riserad personal.

4 N
AN J
Underhall:

Handtvatta vid max 30° Celsius. Torktumla inte! Kontrollera dagligen att
vavbanden sitter bra och ar spanda. Kontrollera regelbundet om véavbanden,
baltena och de vadderade delarna &r utslitna.

( X K X W)

Innehall:

1. Rorklammor
2.Vavbandshallare

3. Kamspannen

4. Steglasspanne

5. Positioneringsbalte

6. Instruktionsuppsattning
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H-Bréstpositionering Flex-Kontroll/Icke-Stretch

Hopséttningsinstruktioner:

1. Sakerstall att du har ratt produkt i ratt storlek.
Ténk pa: Anvand inte béltet om anvéndaren lider
av karlsjukdom eller stérd kanslighet. Sék rad fran
en lakare.

2. Las instruktionerna som ar inkluderade i férpack-
ningen noggrant.

3. Forsakra dig om att produkten &r komplett.

4. Justera kamspénnets lage.

Observera: Inte alla stolar har fastpunkter. Anvand
rorklammorna om det behévs. Denna produkt bor
sattas ihop av auktoriserad personal.

Tank pa: Rérkldamman passar 19 till 15mm runda
ror. Fast klamroret samtidigt som du faster kam-
spannet.

5. Justera avstandet mellan de 6vre vévbanden.
Vadderingen ska vila mot axlarna men ska inte réra
vid nacken.

6. Justera de nedre vavbanden.

7.Undvik obehag och latta pa trycket med jamna
mellanrum.

8. Stoppa in vavbandens dndar i bandhallarna.

9. Se till att vdvbanden inte &r i kontakt med nagon
av rullstolens rérliga/vridande delar.

Observera: Kontrollera dagligen att vdvbanden
sitter bra och ar spanda. Kontrollera regelbundet
om vavbanden, béltena och de vadderade delarna

ar utslitna. /T

10. H-Brost Positionering kan 6ppnas och stangas
med sidospénnena. Det mittersta fastet gor det

méjligt att justera avstandet mellan de tva vad- :@j:l
derade delarna. De kan 6ppnas/sténgas med ett

sidospénne.
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